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№ кафедры  
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Параметры приборов 

Прибор Тип Предел 
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Цена 

деления 

Класс 

точности 

Сист. 

погрешность 

Счетчик числа 

колебаний 

- 99 1 -  

Секундомер - 99.999 c 0.001 c - 0.0005c 

 

                                   Результаты измерений 

Размеры тела: а=100 мм, b=40 мм, c = 60 мм.  

Масса тела: m=1884 г, кол-во колебаний N=10, кол-во замеров k=5 
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 21.607 21,574 21.609 21.609 21.568   
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